Covid19 neutralizációs antitest teszt
(Prometheus INCOV-402  2019-nCoV Neutralizing Antibody Test Casette)
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	Megnevezés					Eredmény		 Értelmezés
	  (teszt típusa)				      (*karikázza be a megfelelőt)
Prometheus INCOV-402 2019-n			     ≥G8		      Nincs ellenanyagszint
CoV Neutralizing Antibody Test Casette		    G6–G8	      Alacsony ellenanyagszint
SARS-CoV 2 neutralizációs				    <G6		      Magas ellenanyagszint
POZITÍV (ha a T csík halványabb, mint a C csík, vagy nem is látszik)
· alacsony ellenanyagszint – (G6-G8 értéknél a 2019-nCoV elleni neutralizáló antitestek koncentrációja alacsony a mintában) forduljon szaklaboratóriumhoz további vizsgálatok érdekében!
· magas fokú ellenanyagszint (<G6 értéknél a minta 2019-nCoV ellenes neutralizáló antitest koncentrációja viszonylag magas) Javasolt a rendszeres ellenőrzés nyomkövetési céllal (kb. 3 havonta).
NEGATÍV (ha a T és a C csík színerőssége egyforma)
· nem mutatható ki neutralizáló ellenanyag (≥G8, érték esetén a mintában nincs 2019-nCoV ellenes neutralizáló antitest)	
NEM ÉRTÉKELHETŐ (ha a C csík nem látszik, függetlenül attól, hogy a T csík elszíneződött-e)
· az eredmény nem értékelhető, ha nincs kontroll csík.


______________________						______________________
Dátum								   Tesztelést végző orvos
*Amennyiben az elvégzett Covid 19 neutralizációs antitest teszt negatív eredményt vagy alacsony ellenanyagszintet mutat, javasoljuk, hogy keressen fel egy Corden labort.
A laborok listájáról tájékozódhat a www.corden.hu/verveteli-pontok oldalon.
